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A.

	ΤΜΗΜΑ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Α) 
ΤΜΗΜΑ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Β) – ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
        ΟΡΙΣΜΟΙ
   “Προγραμματισμένη συντήρηση” είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των Μηχανημάτων. Περιλαμβάνει αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
	




NAI
	
	

	
	        “Επανορθωτική συντήρηση” είναι το σύνολο των ενεργειών για την αποκατάσταση βλάβης στα μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στα διαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων, αλλά και να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, οπότε αναλαμβάνεται η υποχρέωση αυτοδικαίως αποκατάστασης και επανορθωτικής συντήρησης.
	


NAI
	
	

	
	       “Διαταγή αλλαγής” είναι κάθε βελτίωση που γίνεται επί των Μηχανημάτων ή μερών αυτών καθ’ υπόδειξη του κατασκευαστικού οίκου και μπορεί να περιλαμβάνει: εργασία είτε με φυσική παρουσία τεχνικών υπαλλήλων είτε με τηλεπροσπέλαση, υλικό μέρος και /ή λογισμικό.
	

NAI
	
	

	
	       “Αναλώσιμα” θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται  με την πάροδο του χρόνου και από την χρήση τους (λυχνίες κενού, ακτίνων Χ, ενισχυτού εικόνας, monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα, κρυοκεφαλή, πηνία επιφανείας, κεφαλές υπερήχων, καλώδια ΗΚΓ, κρύσταλλοι και φωτοπολλαπλασιαστές).
	

NAI
	
	

	
	“Εργάσιμες ώρες και ημέρες” είναι οι από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους.
	
NAI
	
	

	
	       “Ανωτέρα βία” σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτουμένων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.
	



NAI
	
	

	
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
       Επιφυλασσομένων των όρων και προϋποθέσεων των αναφερομένων ο ανάδοχος συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των Μηχανημάτων ως εξής:
	

NAI
	
	

	
	1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και αναδόχου. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.

	




NAI
	
	

	
	2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

	
NAI
	
	

	
	3. Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής για  έκτακτη βλάβη, θα ανταποκρίνεται το ταχύτερο δυνατόν και εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών με αποστολή τεχνικού. 

	

NAI
	
	

	
	4. Ο ανάδοχος μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα του αναδόχου εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.

	


NAI
	
	

	
	5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες του για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών του.

	
NAI
	
	

	
	6. O ανάδοχος αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των Μηχανημάτων.
	
NAI
	
	

	
	7. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

	
NAI
	
	

	
	8.Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει στο  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ' όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.


	
NAI
	
	

	
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α:
Ακτινολογικό τύπου Bucky Diagnost TH
Όρθιο Bucky Wall Stand
Τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό Duo Diagnost Digital
Μαστογράφος Mammo Diagnost 
Κινητό Philips Praxtix 160
Κινητό Philips Practix 33 Plus
Ακτινολογική Μονάδα Οδοντιατρική, Πανοραμική  ΒlueX – PantOs 16 XP

	



NAI
	
	

	
	
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ B:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  Τύπου XR800 του OIKOY NORLAND – COOPER  
Η συντήρηση θα γίνεται  από τεχνικούς ειδικευμένους και πιστοποιημένους για service αντίστοιχων μηχανημάτων.




         

	

NAI

ΝΑΙ
	
	

	






Β.
	TMHMA 3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
      Ο ανάδοχος θα αναλάβει το ετήσιο Service οκτώ (8) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων του οίκου GE Datex-Ohmeda Model AESTIVA/5 & οκτώ (8 ) Monitor ULTIMA  με τους κάτωθι  σειριακούς αριθμούς:
		        ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ AESTIVA/5 ΜΕ 
   ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
	   
ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΙ –       MONITOR DATEX OHMEDA   ME ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

	1.  AMRG01443
2. AMRG01439
3. AMVG00700
4. AMRG01444
5. AMVG00701
6. AMRG01442
7. AMRG01446
8. AMVG00699

	1. 4926114
2. 4926113
3. 4926127
4. 4926115
5. 4926131
6. 4926126
7. 4926129
8. 4926125








	              











NAI
	
	

	
	Το ετήσιο service  θα περιλαμβάνει για κάθε μηχάνημα:
	NAI
	
	

	
	•Έλεγχο και ρύθμιση ροόμετρων και βαλβίδων ρυθμίσεως O2 / N2O / AIR
	
NAI
	
	

	
	•Έλεγχο και ρύθμιση του κλειστού κυκλώματος νάρκωσης & καθαρισμό
	NAI
	
	

	
	•Έλεγχο anti - pollution valve
	NAI
	
	

	
	•Έλεγχο pipe – line block Αναισθησιολογικού Μηχανήματος
	NAI
	
	

	
	•Έλεγχο διαρροών O2/N2O/AIR στο κύκλωμα.
	NAI
	
	

	
	Και όλους τους ελέγχους που ορίζει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο service.
	NAI
	
	

	
	  Η συντήρηση θα γίνεται με δύο επισκέψεις το έτος (ανά εξάμηνο), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό Τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία.
	
NAI
	
	

	
	    Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με δικά της έξοδα.
	
NAI
	
	

	
	   Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωσης βλάβης και εντός 24 ωρών για την επιτόπια διερεύνηση του προβλήματος και την επισκευή των μηχανημάτων μετά από επίσημη κλήση (FAX – MAIL).
  Η συντήρηση θα γίνεται  από τεχνικούς ειδικευμένους και πιστοποιημένους για service αντίστοιχων μηχανημάτων.

	NAI


ΝΑΙ
	
	

	







Γ.
	ΤΜΗΜΑ 4. - « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΗΣ ΜΕΘ » (ΟΜΑΔΑ Β)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
      Ο ανάδοχος θα αναλάβει το ετήσιο Service ενός (1) κεντρικού σταθμού και μόνιτορ της ΜΕΘ  με τους κάτωθι  σειριακούς αριθμούς :
        ΟΜΑΔΑ Β. 
· Ένας κεντρικός σταθμός παρακολούθησης παρακλινίων - τηλεμετρικών ασθενών Philips IntelliVue Information Center PIICiX του οίκου PHILIPS MEDICAL SYSTEMS S/N:5H5E-5VMH-T με Switch δικτύου HP -  (866424) Server κεντρικού σταθμού PHILIPS / Τοπικού Δικτύου με S/N US43391859.
· Έξι (6) παρακλίνια μόνιτορ πολλαπλών παραμέτρων IntelliVue MX800   (865240)  του οίκου PHILIPS MEDICAL SYSTEMS με S/N 1. DE70392709, 2. DE70392755, 3. DE70392753, 4. DE70392677, 5. DE70392765 και 6. DE70392769 με 
· Έξι  (6) βυσματούμενες  Μονάδες Πολλαπλών Παραμέτρων ( ECG, SpO2, NIBP, P/T, CO2)  Monitor Intellivue X3 με S/N 1.  DE694C1720, 2. DE694C1852, 3. DE694C1902, 4. SN: DE694C1910, 5. DE694C1933, 6. DE694C2096
Η συντήρηση θα  περιλαμβάνει :

	


     ΝΑΙ









     ΝΑΙ
	
	

	
	•	Μία προληπτική συντήρηση ανά έτος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, σε  προκαθορισμένες  ημερομηνίες  και  σε  συνεργασία  με  το αντίστοιχο τμήμα  και  την  Τεχνική  Υπηρεσία. Θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, όπως και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
	

     ΝΑΙ
	
	

	
	•	Εργασία αποκατάστασης οποιασδήποτε ενδεχομένης βλάβης, μετά από σχετική κλήση που θα λάβει από την Αναθέτουσα Αρχή.
	     ΝΑΙ
	
	

	
	•	Τα υλικά συντήρησης καθώς και οποιοδήποτε απαραίτητο ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλάβης, θα αντικαθίστανται δωρεάν, εκτός των αναλωσίμων (καλώδια ασθενούς, αισθητήρες, περιχειρίδες, μπαταρίες κλπ.)
	
     ΝΑΙ
	
	

	
	•	Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωσης βλάβης και εντός 48 ωρών για την επιτόπια διερεύνηση του προβλήματος και την επισκευή των μηχανημάτων μετά από επίσημη κλήση (FAX – MAIL).
	
     ΝΑΙ
	
	

	
	•	 Η συντήρηση θα γίνεται  από τεχνικούς ειδικευμένους και πιστοποιημένους για service αντίστοιχων μηχανημάτων με την βοήθεια οργάνων ελέγχου ακριβείας, που είναι διαπιστευμένα και πιστοποιημένα  για  την ακρίβειά τους.
	
     ΝΑΙ
	
	

	








Δ
	   « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΗΣ ΜΕΜ » ( ΟΜΑΔΑ Γ)      -    {ΤΜΗΜΑ 5.}
      ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
     Ο ανάδοχος θα αναλάβει το ετήσιο Service ενός (1) κεντρικού  σταθμού  και μόνιτορ της ΜΕΜ καθώς και του λοιπού εξοπλισμού αυτών, όπως ενός  καταγραφικού και ενός  εκτυπωτή με τους κάτωθι  σειριακούς αριθμούς :
· Ένας κεντρικός σταθμός Benevision CMS του οίκου Mindray με S/N  JB- 9B007361 CMS
· Πέντε (5) μόνιτορ μοντέλο  Benevision N15  του οίκου Mindray με S/N  ( 1.  F5-9C009819  2.  F5-9C009820  , 3. F5-9C009821  4. F5-9C009822  και 5. F5-9C009823. 
       Και  λοιπός  εξοπλισμός αυτών όπως : 
A)	 Καταγραφικό, θερμικός εκτυπωτής κεντρικού σταθμού Benevision CMS με S/N  AFT9B158092, B) Εκτυπωτής κεντρικού σταθμού XEROX B210VDNI S/N: 34374400122, γ) Monitor DELL 23,8” S/N: CN-OKNY7J-QDC00-97J  και ε) πέντε βυσματούμενους  ενισχυτές με S/ (1.HNB99014534  2. HNB99014533  3. HNB99014525 4. HNB99014523  και 5. HNB99014500 )
     Η συντήρηση θα  περιλαμβάνει :
	



     ΝΑΙ
	
	

	
	•	Μία προληπτική συντήρηση ανά έτος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, σε  προκαθορισμένες  ημερομηνίες  και  σε  συνεργασία  με  το αντίστοιχο τμήμα  και  την  Τεχνική  Υπηρεσία. Θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, όπως και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
	


     ΝΑΙ
	
	

	
	•	Εργασία αποκατάστασης οποιασδήποτε ενδεχομένης βλάβης, μετά από σχετική κλήση που θα λάβει από την Αναθέτουσα Αρχή.
	     ΝΑΙ
	
	

	
	•	Τα υλικά συντήρησης καθώς και οποιοδήποτε απαραίτητο ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλάβης, θα αντικαθίστανται δωρεάν, εκτός των αναλωσίμων (καλώδια ασθενούς, αισθητήρες, περιχειρίδες, μπαταρίες κλπ.)
	
     ΝΑΙ
	
	

	
	•	Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωσης βλάβης και εντός 48 ωρών για την επιτόπια διερεύνηση του προβλήματος και την επισκευή των μηχανημάτων μετά από επίσημη κλήση (FAX – MAIL).
	
ΝΑΙ
	
	

	
	•	 Η συντήρηση θα γίνεται  από τεχνικούς ειδικευμένους και πιστοποιημένους για service αντίστοιχων μηχανημάτων με την βοήθεια οργάνων ελέγχου ακριβείας, που είναι διαπιστευμένα και πιστοποιημένα  για  την ακρίβειά τους.
	
ΝΑΙ
	
	

	










Ε
	ΤΜΗΜΑ. 6 - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ» (ΟΜΑΔΑ Α)
        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση των συστημάτων Υπερηχογραφίας του Oίκου GE Healthcare Technologies που βρίσκονται εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας.
     Η σύμβαση περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση του κάθε συστήματος και ειδικότερα την:
	


NAI
	
	

	
	•	Αξία εργασιών προληπτικής συντήρησης.
	NAI
	
	

	
	•	Αξία εργασιών αποκατάστασης βλαβών.
	NAI
	
	

	
	•	Αξία απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών.
	NAI
	
	

	
	•	Αξία αντικατάστασης ηχοβόλων κεφαλών (μια ανά έτος για κάθε μηχάνημα).
	NAI
	
	

	
	•	Προνομιακές τιμές για την προμήθεια αναλωσίμων (gel, χαρτί, probe covers κ.λ.π.).
	NAI
	
	

	
	Η συντήρηση θα γίνεται με δύο επισκέψεις το έτος (ανά εξάμηνο), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία.
	
NAI
	
	

	
	Εξαιρούνται:
Παντός είδους αναλώσιμα (χαρτί εκτύπωσης, gels, κεφαλές εκτυπωτών)
	
NAI
	
	

	
		Τύποι Συστημάτων

	LOGIQ 400 CL PRO

	LOGIQ 400 CL PRO

	LOGIQ 400 CL PRO

	LOGIQ 500 CL PRO V6

	VIVID 3 PRO

	LOGIQ P6



	

NAI
	
	

	
	Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα για επισκευή.
	
NAI
	
	

	
	Μετά τη συντήρηση, το εκάστοτε μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα με την υπογραφή καταλληλότητας, από υπεύθυνο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σε ειδικό δελτίο εργασίας και θα παραδίδεται αντίγραφο.
	

NAI
	
	

	
	  Όταν απαιτηθούν ανταλλακτικά (αναλώσιμα και μη) κατά την διάρκεια της συντήρησης θα ενημερωθεί η Τεχνική υπηρεσία.                                                                                            
	
NAI
	
	

	
	Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωσης βλάβης και εντός 48 ωρών για την επιτόπια διερεύνηση του προβλήματος και την επισκευή του συστήματος.
	
NAI
	
	

	
	Η συντήρηση θα γίνεται  από τεχνικούς ειδικευμένους και πιστοποιημένους για service αντίστοιχων μηχανημάτων.
	NAI
	
	

	








ΣΤ.
	ΤΜΗΜΑ 7. - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ               ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τις εργασίες προληπτικής συντήρησης και επανορθωτικής συντήρησης, μετά του κόστους των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων υλικών, των μηχανημάτων MULTIFILTRATE, του Οίκου FRESENIUS MEDICAL CARE, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.
	


NAI
	
	

	
	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί μία (1) προληπτική συντήρηση κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας επί τη βάσει ενός δοκιμαστικού χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας.
	
	



NAI
	
	

	
	2. Η Εταιρεία  οφείλει να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση και οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από την τεχνική της υπηρεσία όσον αφορά την λειτουργία, χειρισμό και αντιμετώπιση βλαβών των μηχανημάτων.
	

NAI
	
	

	
	3. Εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από σχετική κλήση.
	
NAI
	
	

	
	4. H Εταιρεία  μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στον πελάτη αντίγραφο δελτίο επισκέψεως τεχνικού, περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των ανταλλακτικών που έχουν αντικατασταθεί και αυτών που χρήζουν αντικαταστάσεως.
	

NAI
	
	

	
	5. Η παραλαβή των ανταλλακτικών και των εντύπων θα γίνεται από υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος.
	NAI
	
	

	
	6..Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και να μπορεί να εφοδιάζει το   νοσοκομείο με ανταλλακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού έτους.
	
NAI
	
	

	
	7. Χρόνος ανταπόκρισης για τηλεφωνική ή γραπτή κλίση εντός εικοσιτεσσάρων ωρών (24), εάν η κλίση γίνει προ της 11:00 π.μ. η εταιρεία θα ανταποκριθεί εντός της ημέρας.
	
NAI
	
	

	
	8. Η εταιρεία προκειμένου να προβεί σε αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού πρέπει να έχει εγκεκριμένη εντολή του νοσοκομείου.
	
NAI
	
	

	
	9. Τα καταστρεμμένα ανταλλακτικά θα παραδίδονται στην αποθήκη του νοσοκομείου.
	NAI
	
	

	
	10. Η συντήρηση θα γίνεται  από τεχνικούς ειδικευμένους και πιστοποιημένους για service αντίστοιχων μηχανημάτων.

	NAI
	
	

	


     Ζ.
	ΤΜΗΜΑ 8. - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ AGFA(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και καθορίζουν τις ελάχιστες αναγκαίες απατήσεις και είναι απαράβατες. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς και έχουν ως ακολούθως:
	



NAI
	
	

	
	
Ο Ανάδοχος Συντηρητής να διαθέτει προσωπικό με σχετικές νόμιμες άδειες, αποδεδειγμένη εμπειρία και εκπαίδευση στα συγκεκριμένα μοντέλα μηχανημάτων που περιγράφονται ανά κατηγορία. Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου για τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την τεχνική προσφορά του επί ποινή απόρριψης.

	



NAI
	
	

	
	
Ο Ανάδοχος Συντηρητής να διαθέτει βεβαίωση επάρκειας και διάθεσης γνήσιων  ανταλλακτικών του κατασκευαστικού οίκου για τα συγκεκριμένα μοντέλα μηχανημάτων που περιγράφονται ανά κατηγορία και για όλο το διάστημα ισχύς της σύμβασης. Η βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί μαζί με την προσφορά επί ποινή απόρριψης.

	


NAI
	
	

	
	Ο Ανάδοχος Συντηρητής πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων τεχνικών μετατροπών καθώς και ανταλλακτικών για την βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων.

	

NAI
	
	

	
	Το Σύστημα ψηφιοποίησης και εκτύπωσης AGFA περιλαμβάνει:
   Σύστημα 1.
1.Ψηφιοποιητής CR 30-Xm DIGITIZER 4DP10328 (S/N:3756)
ΕκτυπωτήςDRYSTAR AXYS 4DP10328 (S/N:6414)
3.Υπολογιστικό σύστημα και λογισμικό NX8950HP RP5810RAID1PC 4NX10330 
(S/N ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ:CZC6357GC5, S/N ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:ΝΧ231-10131)


	




NAI
	
	

	
	Σύστημα 2.
 Ψηφιοποιητής CR 30-Xm DIGITIZER (5SDMH)   (S/N:5392)
 Δύο  Εκτυπωτές  ξηράς  εκτύπωσης  DRYSTAR AXYS (S/N: 120830 , 120840)
Υπολογιστικός  σταθμός εργασίας   NX –MW22  HP RP 5810 RAID1PC (S/N NX2B1 – 10097) 
 Οθόνη  ευρείας αφής   PLANAR PXL 2230MW S/N0925ΝΤ500193
	

NAI
	
	

	
	Να γίνεται ετήσια επισκευή και συντήρηση έκτακτη ή προληπτική, μετά ανταλλακτικών και συμπεριλαμβανομένων όλων των service kits, των μηχανημάτων Ψηφιοποίησης και Εκτύπωσης  που είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείου μας και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
	
NAI
	
	

	
	Την αποκατάσταση βλαβών και την εκτέλεση των προληπτικών συντηρήσεων (service) όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

	

NAI
	
	

	
	Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με δικά της έξοδα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την επισκευή του, η εταιρεία θα παρέχει άλλο παρόμοιο μηχάνημα  προς  προσωρινή αντικατάσταση του προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του νοσοκομείου.
	

NAI
	
	

	
	2.Ανταπόκριση στις βλάβες.
Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που δεν οφείλεται σε κακή χρήση, του μηχανήματος, εντός 24 ωρών από την αναγγελία βλάβης. Στην περίπτωση που απαιτείται ανταλλακτικό, ο χρόνος αποκατάστασης δύναται να επιμηκυνθεί κατά 48 ώρες επιπλέον το μέγιστο. Ο ανάδοχος συντηρητής θα χρησιμοποιεί πάντοτε γνήσια ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που απαιτείται ανταλλακτικό και ο συντηρητής αδυνατεί να το διαθέσει άμεσα εξαιτίας κωλύματος που αποδεδειγμένα πηγάζει από εξωγενείς προς αυτήν παράγοντες (απεργίες, έλλειψη stock από τον ίδιο τον κατασκευαστή, κλπ), η αποκατάσταση της βλάβης θα πραγματοποιείται στο συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα

	



NAI
	
	

	
	3.Προληπτική συντήρηση.
Πέραν της ανταπόκρισης στις περιπτώσεις βλαβών, καθήκον αλλά και όφελος της εταιρίας  είναι η διατήρηση του μηχανήματος σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιηθούν:
Για τον Ψηφιοποιητή τύπου CR 30-Χm DIGITIZER (σύμφωνα με τον κατασκευαστή):
Μία (1) προγραμματισμένη κάθε 12 μήνες ή κάθε 25.000 σαρώσεις κασετών (ό,τι έρθει πρώτο )Η προγραμματισμένη συντήρηση περιλαμβάνει:
	



NAI
	
	

	
	1. Επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από τον χρήστη του Digitizer
	NAI
	
	

	
	2. Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπτών ασφαλείας
	NAI
	
	

	
	3.Έλεγχος κυλίνδρων μετακίνησης κασετών και αντικατάστασής των, αν απαιτηθεί
	NAI
	
	

	
	4.Αλλαγή ιμάντα κίνησης κασετών, αν απαιτηθεί (μια φορά τον χρόνο)
	NAI
	
	

	
	5.Καθαρισμός οπών, ανεμιστήρων εξαερισμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και φίλτρων
	
NAI
	
	

	
	6.Καθαρισμός κατόπτρου
	NAI
	
	

	
	7.Καθαρισμός επιφάνειας επαφής της μονάδας αναγνώρισης κασετών
	NAI
	
	

	
	8.Έλεγχος μεντεσέδων, ελατηρίων, πινακίδων αλουμινίου, και σωστής εφαρμογής όλων των κασετών
	
NAI
	
	

	
	9.Έλεγχος ενισχυτικών πινακίδων
	NAI
	
	

	
	10.Γενικός έλεγχος και ρύθμιση ποιότητας εικόνας
	NAI
	
	

	
	11.Ενημερώσεις (patches) λογισμικών εφαρμογών
	NAI
	
	

	
	12.Εγκατάσταση και διαχείριση ενημερώσεων και βελτιώσεων, όταν υπάρξουν.
	NAI
	
	

	
	13.Διασφάλιση του λογισμικού λειτουργίας του συστήματος για 12.την άμεση επανεγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης (*χωρίς τη δυνατότητα επανάκτησης των αποθηκευμένων εξετάσεων).
	
NAI
	
	

	
	14.Ενημέρωση του νοσοκομείου  για τα αποτελέσματα της συντήρησης και για πιθανές απαιτούμενες επισκευές.
	NAI
	
	

	
	Για τον εκτυπωτή τύπου DRYSTARAXYS:
Μία (1) προγραμματισμένη κάθε 12 μήνες ή κάθε 25.000 εκτυπώσεις (ό,τι έρθει πρώτο )
Η προγραμματισμένη συντήρηση περιλαμβάνει:
	

NAI
	
	

	
	1.Επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από τον χρήστη του εκτυπωτή
	NAI
	
	

	
	2.Ανάλυση των infocounter
	NAI
	
	

	
	3.Εκτύπωση εικόνας ελέγχου και εκτίμηση της ποιότητάς της
	NAI
	
	

	
	4.Εκτεταμένος ηλεκτρονικός έλεγχος του συστήματος
	NAI
	
	

	
	5.Επιθεώρηση καλωδίων τροφοδοσίας και δικτυώματος
	NAI
	
	

	
	6.Καθαρισμός των κυλίνδρων μεταφοράς του φίλμ.
	NAI
	
	

	
	7.Έλεγχος των ιμάντων και γραναζιών του εκτυπωτή
	NAI
	
	

	
	8.Καθαρισμός της ηλεκτρονικής μονάδας (Εlectronick Rack)
	NAI
	
	

	
	9.Καθαρισμός της μονάδας τροφοδοσίας (Power Supply)
	NAI
	
	

	
	10.Καθαρισμός και έλεγχος των ελαστικών του τύμπανου εκτύπωσης
	NAI
	
	

	
	11.Έλεγχος και καθαρισμός της θερμικής κεφαλής εκτύπωσης
	NAI
	
	

	
	12.Ρύθμιση της θέσης του φίλμ και στις δύο πλευρές του συρταριού εισόδου
	NAI
	
	

	
	13.Ρύθμιση του περιγράμματος της κεφαλής εκτύπωσης
	NAI
	
	

	
	14.Εκτύπωση της εικόνας ελέγχου (test image) και σύγκρισή της με την αρχική
	NAI
	
	

	
	15.Επιβεβαίωση της συντήρησης στο service menu του εκτυπωτή
	NAI
	
	

	
	16.Ενημέρωση του πελάτη για τα αποτελέσματα της συντήρησης
	NAI
	
	

	
	4.Υποχρεωτικές βελτιώσεις
Να περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές βελτιώσεις όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων τεχνικών μετατροπών καθώς και ανταλλακτικών για την βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων του μηχανήματος.
	
NAI
	
	

	
	5. Ανταλλακτικά.
Όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων ή την αποκατάσταση των βλαβών, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Συντηρητή. Εκτός των αναλωσίμων που βαρύνουν αποκλειστικά το νοσοκομείο. Αναλώσιμα θεωρούνται οι κασέτες του συστήματος ψηφιακής ακτινογραφίας, οι πινακίδες φωσφόρου και κατ’επέκταση τα ανταλλακτικά των κασετών είναι αναλώσιμα και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης, εξαιρούνται της παρούσης οι οθόνες, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια των Η.Υ. Επίσης αναλώσιμα θεωρούνται οι θερμικές κεφαλές των DRYSTARAXYS και οι φωτοπολλαπλασιαστές των CR 30-Xm που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση και για τις οποίες υπάρχει εγγύηση 35.000 εκτυπώσεων ή σαρώσεων κασετών ή 2 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης τους(ό, τι έρθει πρώτο)

	

NAI
	
	

	





Η.
	TMHMA 9 KAI ΤΜΗΜΑ 10 -«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ» ( ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β)
Θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
	

NAI
	
	

	
	Εργασία συντήρησης και δωρεάν κάλυψη για οποιαδήποτε βλάβη ή διευκρίνιση χρειαστεί ή extra εργασία συντήρησης προκύψει.
	
NAI
	
	

	
	2  τακτικές επισκέψεις, μία κάθε εξάμηνο για εργασίες συντηρήσεις.
	NAI
	
	

	
	Δεν περιλαμβάνονται το κόστος ανταλλακτικών και αναλωσίμων τα οποία, εφ΄όσον  προκύψουν, θα χρεώνονται  ιδιαιτέρως κατόπιν προσφοράς του αναδόχου.
	
NAI
	
	

	
	Οι αναπνευστήρες είναι οι παρακάτω:
	NAI
	
	

	
		Α/Α
	S/N
	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ

	ΟΜΑΔΑ Α

	1
	AJT04560
	VELA

	2
	AJT04565
	VELA

	3
	AJT04630
	VELA



	


NAI
	
	

	
		Α/Α
	S/N
	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ

	ΟΜΑΔΑ Β

	1
	ΑSCD-0067
	Evita  XL

	2
	ARSJ-0222
	Evita  XL


  Και οι γενικοί όροι για «Συντήρηση Αναπνευστήρων» σελ.73 της Διακήρυξης.
	


NAI
	
	

	














Θ.
	TMHMA 11 - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ» (ΟΜΑΔΑ Γ) ήτοι “Συντήρηση δύο (2) αναπνευστήρων MEDRONIC(model NEWPORT Ε360)
    Οι προδιαγραφές αφορούν δύο τεμάχια αναπνευστήρων MEDRONIC NEW PORT E 360  που διαθέτει το νοσοκομείο μας με sn: 7361111708 και 7361111709.
Η εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση των αναπνευστήρων θα κάνει στο χώρο του νοσοκομείου προληπτική συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας κάθε εξάμηνο (ήτοι 2 φορές /έτος).

	

NAI
	
	

	
	Μία φορά ανά έτος θα γίνεται έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας.
	NAI
	
	

	
	Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τον πίνακα που προτείνει ο κατασκευαστής.
	
NAI
	
	

	
	Η ανάδοχος εταιρεία έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να εφαρμόζει οποιαδήποτε τεχνική μετατροπή στη δομή ή τον τρόπο συντήρησης εφαρμόζει ο κατασκευαστής
	
NAI
	
	

	
	Ο κάτωθι πίνακας αναγράφει τα απαιτούμενα αναλώσιμα ανταλλακτικά σύμφωνα με το service manual του κατασκευαστή, καθώς και τις περιγραφές αυτών. 
Αφορά 1/3 και 5 έτη ή ώρες λειτουργίας





	

NAI
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	PMK360A
	PMK360A  E360  PREVENTATIVE MAINT KIT Χ1
	1.
	1 ΕΤΟΣ ή 5.000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



	


NAI
	
	

	
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΤΜΧ
	ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	SEN2103P
	SEN2103P E500 E360 OXYGEN SENSOR Χ1
	1.
	2  ΕΤΗ



	

NAI
	
	

	
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΤΜΧ
	ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	BAT2100S
	BAT2100S  E360 BATTERY ASSY TESTED Χ1
	1.
	2  ΕΤΗ



	

NAI
	
	

	
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΤΜΧ
	ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	OVL360A
	OVL360A  E360 OVERHAUL KIT Χ1
	1.
	5 ΕΤΗ ή 25.000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



	

NAI
	
	

	
	Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος έχει υποχρέωση εντός 48 εργασίμων ωρών να παρουσιαστεί και να διαγνώσει /αποκαταστήσει την βλάβη.
	
NAI
	
	

	
	Το κόστος των ανταλλακτικών βαρύνει τον ανάδοχο.
	NAI
	
	

	
	Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που χρειάζεται κάποιο μη διαθέσιμο ανταλλακτικό ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τη βλάβη εντός δέκα εργάσιμων ημερών.
Και οι γενικοί όροι για «Συντήρηση Αναπνευστήρων» σελ.73  της Διακήρυξης.



	
NAI
ΝΑΙ
	
	

	





Ι.
	ΤΜΗΜΑ 12 - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ» (ΟΜΑΔΑ Δ) ήτοι «Συντήρηση  τεσσάρων (4) Αναπνευστήρων της ΜΕΘ μοντέλο PURITAN BENNET PB980  του οίκου MEDRONIC /COVIDIEN»
Οι προδιαγραφές αφορούν τέσσαρα  (4) τεμάχια αναπνευστήρων ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS  μοντέλο  PURITAN BENNET PB980 του οίκου MEDRONIC /COVIDIEN  που διαθέτει το νοσοκομείο μας.
Στην ετήσια συντήρηση  θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

Στην ετήσια συντήρηση  θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
	NAI
	
	

	
	24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
	NAI
	
	

	
	Εργασία προληπτικής συντήρησης και δωρεάν κάλυψη για οποιαδήποτε βλάβη ή διευκρίνιση χρειαστεί ή extra εργασία συντήρησης προκύψει.
	NAI
	
	

	
	2  τακτικές  επισκέψεις,  μία κάθε εξάμηνο για εργασίες συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας και απεριόριστος αριθμός  επανορθωτικών συντηρήσεων ( αποκατάσταση βλαβών).
	NAI
	
	

	
	To κόστος όλων των αναλωσίμων ανταλλακτικών περιοδικής συντήρησης (κιτ, αισθητήρες οξυγόνου, μπαταρίες). Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ανταλλακτικών για την πραγματοποίηση των επανορθωτικών συντηρήσεων ( αποκατάσταση βλαβών) τα οποία εφόσον προκύψουν θα χρεώνονται ιδιαιτέρως κατόπιν προσφοράς του αναδόχου.
	NAI
	
	

	
	Οι αναπνευστήρες είναι οι παρακάτω:
	A/A
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
	ΜΟΝΤΕΛΟ
	S/N

	1
	       COVIDIEN
	PB980
	35Β2004699

	2
	       COVIDIEN
	PB980
	35Β2004734

	3
	       COVIDIEN
	PB980
	35Β2004750

	4
	       COVIDIEN
	PB980
	35B2004737



•	Και οι γενικοί όροι για «Συντήρηση Αναπνευστήρων» σελ.73 της Διακήρυξης.






	




NAI
	
	

	









Κ.
	Περιγραφή γενικών όρων   για «Συντήρηση Αναπνευστήρων» ( ΤΜΗΜΑ 9.10.11 ΚΑΙ 12.)
	
NAI
	
	

	
	Οι προληπτικές  συντηρήσεις  θα γίνονται  κατόπιν συνεννόησης  με τον/την  Προϊσταμένο/η  των αντίστοιχων  τμημάτων  και με την επίβλεψη  του Τμήματος  Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος θα προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες μέρες και  ώρες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου δύναται να μετατίθεται, μετά όμως από σύμφωνη γνώμη του φορέα και του αναδόχου. Η ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα  προκαθορίζεται ύστερα από έγγραφη ενημέρωση της εταιρείας και αποδοχή του Νοσοκομείου.
	





NAI
	
	

	
	•	Η συντήρηση θα γίνεται  από τεχνικούς ειδικευμένους και πιστοποιημένους για service αντίστοιχων μηχανημάτων της κάθε ομάδας αναπνευστήρων.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ο Τεχνικός του Αναδόχου  θα ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση σε περίπτωση βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης από την  Αναθέτουσα Αρχή (η οποία θα γίνεται τηλεφωνικώς ή με ΦΑΞ ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail)  και το αργότερο εντός 48 ωρών.
	
NAI
	
	

	
	•   Ο  Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια των επισκευών να παρέχει συμβουλές – διευκρινίσεις και οδηγίες για την βέλτιστη χρήση του μηχανήματος προς τους Τεχνικούς και τους χειριστές των μηχανημάτων του φορέα εάν αυτό απαιτηθεί.
	

NAI
	
	

	
	•	   Θα τηρείται  βιβλίο/ημερολόγιο προληπτικής συντήρησης και βλαβών των μηχανημάτων, το οποίο θα συνυπογράφεται από  τον υπεύθυνο Τεχνικό του Αναδόχου, τον αρμόδιο ιατρό και τον/την Προϊστάμενο/η του τμήματος καθώς και από τον αρμόδιο τεχνικό της Βϊοιατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.
	

NAI
	
	

	
	•	   Ο  τεχνικός του Ανάδοχου  θα πρέπει να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής ή αποκατάστασης βλαβών, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής που έγιναν και τυχόν παρατηρήσεις για αλλαγή ανταλλακτικών ή αναλωσίμων, τα οποία εάν κριθούν αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων, η προμήθεια τους θα γίνεται κατόπιν οικονομικής προσφοράς για τις ομάδες των αναπνευστήρων, όπου σύμφωνα με τους ειδικούς όρους συντήρησης ανά ομάδα δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών. Το εν λόγω Δελτίο Εργασίας Τεχνικού θα συνυπογράφεται από  τον υπεύθυνο Τεχνικό του Αναδόχου, τον αρμόδιο ιατρό και τον/την Προϊστάμενο/η του τμήματος καθώς και από τον αρμόδιο τεχνικό της Βϊοιατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.
	





NAI
	
	

	
	Σε περίπτωση που η επισκευή ενός  μηχανήματος δεν είναι δυνατή λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών ή αναλωσίμων υλικών, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα λόγω παλαιότητας του μοντέλου, και τεθεί οριστικά εκτός λειτουργιάς, κατόπιν απόφασης του Νοσοκομείου το μηχάνημα θα αφαιρείται από τη Σύμβαση και θα μειώνεται το αντίστοιχο τίμημα αυτής.
	

NAI
	
	

	
	Διάφορα άλλα έξοδα της εταιρείας όπως μετακινήσεις, διαμονή κλπ θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
	
NAI
	
	

	












Λ.
	ΤΜΗΜΑ 13. -  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ARJO»
Οι προδιαγραφές αφορούν την ετήσια  συντήρηση – επισκευή  των συνολικά πέντε (5) ηλεκτρικών κλινών model CITADEL BED FRAME SYSTEM και των αεροστρωμάτων τους C200, που είναι εγκατεστημένα στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου.
Ο  εξοπλισμός είναι ο ακόλουθος:
• Κλίνη Citadel, SN: P0603770 
• Κλίνη Citadel, SN: P0603771 
• Κλίνη Citadel, SN: P0603772 
• Κλίνη Citadel, SN: P0603773 
• Κλίνη Citadel, SN: P0603774
	



NAI
	
	

	
	      Στην ετήσια συντήρηση  θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
•	Όλες τις  εργασίες συντήρησης και επισκευής, καθώς και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν, εφόσον η βλάβη δεν προέρχεται από μη ορθή χρήση των μηχανημάτων, όπως αυτή ορίζεται από τον Κατασκευαστή.
	
NAI
	
	

	
	•	Όλες τις εργασίες για την προληπτική  συντήρηση ανά έτος, τους ελέγχους  βαθμονόμησης και καλής λειτουργίας, καθώς και της πιστοποίησης ηλεκτρικής ασφάλειας του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας λειτουργίας ιατρικού εξοπλισμού και τις οδηγίες του Κατασκευαστή.
	
NAI
	
	

	
	•	Τα υλικά συντήρησης καθώς και οποιοδήποτε απαραίτητο ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλάβης, θα αντικαθίστανται δωρεάν, εκτός  τα χειριστήρια ,τις μπαταρίες και τα λοιπά αναλώσιμα.
	NAI
	
	

	
	•	    Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωσης βλάβης και εντός 48 ωρών για την επιτόπια διερεύνηση του προβλήματος και την επισκευή των μηχανημάτων μετά από επίσημη κλήση (FAX – MAIL).
	
NAI
	
	

	
	Η συντήρηση θα γίνεται  από τεχνικούς ειδικευμένους και πιστοποιημένους για service αντίστοιχων μηχανημάτων  με τη βοήθεια οργάνων ελέγχου ακριβείας,   που είναι διαπιστευμένα και πιστοποιημένα για την ακρίβεια τους.
	NAI
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

 

 

                                       

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

           

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Α/Α

 

           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

 

 

 

 

 

A.

 

 

ΤΜΗΜΑ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

-

 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Α) 

 

ΤΜΗΜΑ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

-

 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Β) 

–

 

ΜΗΧ

ΑΝΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

 

        

ΟΡΙΣΜΟΙ

 

   

“Προγραμματισμένη συντήρηση” είναι ο προληπτικός 

έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των Μηχανημάτων. 

Περιλαμβάνει αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, 

ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις 

λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά 

παραμέτρων 

ποιοτικής απεικόνισης στις 

προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των 

Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

 

 

 

 

 

 

NAI

 

 

 

        

“Επανορθωτική συντήρηση” είναι το σύνολο των 

ενεργειών για την αποκατάσταση βλάβης στα 

μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες μπορούν 

να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στα 

διαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων 

συντηρήσεων, αλλά και να εμ

φανίζονται κατά τη 

διάρκεια των επισκέψεων αυτών, οπότε αναλαμβάνεται 

η υποχρέωση αυτοδικαίως αποκατάστασης και 

επανορθωτικής συντήρησης.

 

 

 

 

NAI

 

 

 

       

“Διαταγή αλλαγής” είναι κάθε βελτίωση που γίνεται 

επί των Μηχανημάτων ή μερών αυτών καθ’ υπόδειξη του 

κατασκευαστικού οίκου και μπορεί να περιλαμβάνει: 

εργασία είτε με φυσική παρουσία τεχνικών υπαλλήλων 

είτε με τηλεπροσπέλαση, υλικό μέρος και /ή λογ

ισμικό.

 

 

 

NAI

 

 

 

       

“Αναλώσιμα” θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των 

οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται  με την πάροδο του 

χρόνου και από την χρήση τους (λυχνίες κενού, ακτίνων 

Χ, ενισχυτού εικόνας, monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα, 

κρυοκεφαλή

, πηνία επιφανείας, κεφαλές υπερήχων, 

καλώδια ΗΚΓ, κρύσταλλοι και φωτοπολλαπλασιαστές).

 

 

 

NAI

 

 

 

“Εργάσιμες ώρες και ημέρες” είναι οι από 8:00 π.μ. έως 

16:00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 

εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους.

 

 

NAI

 

 

 

